[bookmark: _GoBack]信而泰网络测试仪校准解决方案：精准测试，性能无忧
一、影响仪表精度的因素
网络测试仪是用于对数据网络及其相关设备性能参数进行测试的仪表，可以模拟网络终端产生流量，进行网络性能测试，对网络状态进行实时监测，分析和统计。数字计量对于精准数据的网络测试仪来说是一剂强心针，它能促进网络测试仪的规范化、数据化、准确化，测试仪出现误差可能由多种因素导致，以下是一些常见因素：
（1） 器件老化：随着时间的推移，仪表内部零件、芯片逐渐老化，仪表出现线性度不佳、精度下降的概率逐渐提高
（2） 信号干扰：传输介质、电磁干扰、静电干扰等因素可能会影响传输信号的质量，影响测试结果
（3） 环境条件：温度、湿度、压力、震动等环境因素的变化可能导致仪表工作状态不稳定
（4） 电源故障：电压波动、电线连接不良等因素会导致仪表工作状态不稳定
（5） 人为因素：仪表在使用过程中安装方法不正确、测试配置错误、测试步骤不规范等因素影响测试结果准确性
二、信而泰网络测试仪校准解决方案
移动互联网、大数据、云计算、5G技术、AI、大模型技术快速发展，网络中的流量呈指数上升，对现网的设备性能要求也日益提高，同时也对网络测试仪提出了更高的性能要求。网络测试仪作为评估网络设备性能的关键工具，直接影响设备测试的准确性和可靠性，北京信而泰科技股份有限公司凭借在网络测试仪行业的深厚积累，参照《数据网络性能测试仪校 准规范》（下称《校准规范》）要求，推出专用于网络测试仪校准的BigTao6200-G系列产品，旨在提供更高效、更精准的网络测试仪校准解决方案。
1、 时延测量
测量原理：通过线缆将被校仪表与时延发生标准器连接起来形成一个回环的链路拓扑，时延发生器根据《校准规范》设置固定时延，被校仪表发送端发送特定字节长度报文，接收端统计报文经过时延发生器的平均时延，记录所有字节的时延值然后进行时延校准不确定度计算
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仪表时延校准测量场景
在时延发生器上根据《校准规范》设置固定时延，然后点击确定按键使该配置生效。时延发生器同时还支持包括丢包、乱序、重复帧、包损坏、物理链路损伤、数据包篡改替换、带宽限速等功能
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被校仪表发送端按照《校准规范》发送特定字节长度报文，接收端统计报文经过时延发生器的平均时延，记录所有字节的时延值然后进行时延校准不确定度计算
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2、 数据包发送速率测量
测量原理：被校仪表以太网端口根据《校准规范》要求以某一速率发送某一固定包长数据时，帧头触发器检测到以太网信号中帧头即产生一个计数脉冲，用频率计数器测出发送频率，即为该端口的数据包发送速率
[image: ]
仪表数据包发送速率校准测量场景

以1Gbps端口发送64Byte数据包示例，根据《校准规范》要求，被校仪表以太网端口设置端口速率1Gbps，发送64Byte字节长度报文，帧头触发器检测到以太网信号中帧头速率，即产生对应速率的计数脉冲，脉冲信号通过BNC口传输给频率计数器
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将频率计数器设置为Freq&Ratio模式，频率计数器接收到帧头触发器的计数脉冲，并在LCD显示对应的数值，记录所有数值然后进行所有字节的数据包发送速率校准不确定度计算
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三、信而泰计量校准仪表系列
（1）BigTao6200-G机箱
信而泰BigTao6200-G机箱采用模块化设计理念，提供6个插槽，支持从10M到100G多种速率的测试模块任意组合，通过优化结构设计，尽量减小尺寸，减轻重量，提高校准的灵活性和便携性
[image: 6100-G]
（2）S8002D-G板卡
S8002D-G板卡是信而泰拥有领先架构的新一代测试板卡，支持帧头触发功能（以太网端口检测到帧头，帧头触发器将报文转化为脉冲信号并通过BNC端口输出给频率计数器）和时延发生功能，可为数据网络性能测试仪提供校准依据，端口支持原生SPF+/SPF 10G/1G
[image: 新板卡]

image5.png
Stream/Stream Block Statistic | iRERME~ @ % & &

" STERM: 25 &
Basic | Eror  Latency And Jitter

RESR | BXEO | BR0 || BNROEE (fs) |[REORUESR (fos) | ZREEE (bps) | EMEEE (bps) | REIRSGH
»[64Byte | Port1 Port-2 1,488,095 1,488,095 999,999,840 999,999,840 186,557,022





image6.png
| UNIVERSAL GOUNTER

bl LD





image7.png




image8.jpeg
EEE T F I3 STy T ST





image1.png
DA 3 O

N 2 42 7

DA 8 O





image2.png
For

EHEERS

Ozamts

Ozlsmts

O ==t

Oaf

Oumzssesints

O=ae=tn

Owm=msl

e E—





image3.png
Stream/Stream Block Statistic | iRERME~ @ % & &

Basic  Eror | Latency And itter

REER
» |64 Byte
128 Byte
256 Byte
512 Byte
1024 Byte
1280 Byte
1518 Byte

P
Port_1
Port_1
Port 1
Port_1
Port 1
Port_1
Port 1

flm)
Port.2
Port.2
Port 2
Port.2
Port 2
Port.2
Port 2

PIRIFE (us)
502671
502671
502671
502671
502671
502671
502671

7

/NG (us)
502656
502656
502656
502656
502656
502656
502656

SR

BARE (us)
502.712
502.712
502.712
502.712
502.712
502.712
502.712

499,045
499,047
499,048
499,050
499,051
499,052
499,054

IR | RXIRSUERE (fps)

1499065 125396

499,068
499,070
499,072
499,075
499,077
499,079

2539
2539
2539
25397
2539
2539

FWHRSGEE (fps)
2539
2539
25396
2539
25397
2539
25396




image4.png
e
—’

AR i Sk fih A 25 it






信而泰网络测试仪校准解决方案：精准测试，性能无忧


 


一、影响仪表精度的因素


 


网络测试仪是用于对数据网络及其相关设备性能参数进行测试的仪表，可以


模拟网络终端产生流量，进行网络性能测试，对网络状态进行实时监测，分析和


统计。


数字计量对于精准数据的网络测试仪来说是一剂强心针，


它


能促进


网络测


试仪


的规范化、数据化、准确化，


测试仪出现误差可能由多种因素导致，以下是


一些常见因素：


 


（


1


）


器件老化：随着时间的推移，仪表内部零件、芯片逐渐老化，仪表出


现线性度不佳、精度下降的概率逐渐提高


 


（


2


）


信号干扰：传输介质、电磁干扰、静电干扰等因素可能会影响传输信


号的质量，影响测试结果


 


（


3


）


环境条件：温度、湿度、压力、震动等环境因素的变化可能导致仪表


工作状态不稳定


 


（


4


）


电源故障：电压波动、电线连接不良等因素会导致仪表工作状态不稳


定


 


（


5


）


人为因素：仪表在使用过程中安装方法不正确、测试配置错误、测试


步骤不规范等因素影响测试结果准确性


 


二、信而泰网络测试仪校准解决方案


 


移动互联网、大数据、云计算、


5G


技术


、


AI


、大模型技术快速


发展，网络


中的流量呈指数上升，对现网的


设备性能要求


也


日益提高


，


同时也对网络测试仪


提出了更高的


性能要求


。


网络测试仪


作为评估网络设备性能的关键


工具


，


直接影


响设备测试的准确性和可靠性


，北京信而泰科技股份有限公司凭借在网络测试仪


行业的深厚积累，


参照《数据网络性能测试仪校


 


准规范》（下称《校准规范》）


要求，


推出


专用于网络测试仪校准的


BigTao6200


-


G


系列


产品


，旨在提供更高效、


更精准的


网络测试仪校准


解决方案。


 


1


、


时延测量


 


测量原理：通过线缆将被校仪表与时延发生标准器连接起来形成一个回环的


链路拓扑，时延发生器根据《校准规范》设置固定时延，被校仪表发送端发送特


定字节长度报文，接收端统计报文经过时延发生器的平均时延，记录所有字节的




信而泰网络测试仪校准解决方案：精准测试，性能无忧 

一、影响仪表精度的因素 

网络测试仪是用于对数据网络及其相关设备性能参数进行测试的仪表，可以

模拟网络终端产生流量，进行网络性能测试，对网络状态进行实时监测，分析和

统计。数字计量对于精准数据的网络测试仪来说是一剂强心针，它能促进网络测

试仪的规范化、数据化、准确化，测试仪出现误差可能由多种因素导致，以下是

一些常见因素： 

（1）器件老化：随着时间的推移，仪表内部零件、芯片逐渐老化，仪表出

现线性度不佳、精度下降的概率逐渐提高 

（2）信号干扰：传输介质、电磁干扰、静电干扰等因素可能会影响传输信

号的质量，影响测试结果 

（3）环境条件：温度、湿度、压力、震动等环境因素的变化可能导致仪表

工作状态不稳定 

（4）电源故障：电压波动、电线连接不良等因素会导致仪表工作状态不稳

定 

（5）人为因素：仪表在使用过程中安装方法不正确、测试配置错误、测试

步骤不规范等因素影响测试结果准确性 

二、信而泰网络测试仪校准解决方案 

移动互联网、大数据、云计算、5G技术、AI、大模型技术快速发展，网络

中的流量呈指数上升，对现网的设备性能要求也日益提高，同时也对网络测试仪

提出了更高的性能要求。网络测试仪作为评估网络设备性能的关键工具，直接影

响设备测试的准确性和可靠性，北京信而泰科技股份有限公司凭借在网络测试仪

行业的深厚积累，参照《数据网络性能测试仪校 准规范》（下称《校准规范》）

要求，推出专用于网络测试仪校准的BigTao6200-G系列产品，旨在提供更高效、

更精准的网络测试仪校准解决方案。 

1、时延测量 

测量原理：通过线缆将被校仪表与时延发生标准器连接起来形成一个回环的

链路拓扑，时延发生器根据《校准规范》设置固定时延，被校仪表发送端发送特

定字节长度报文，接收端统计报文经过时延发生器的平均时延，记录所有字节的

